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CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD
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EQUIPO BIOMÉDICO
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DISPOSITIVOS MÉDICOS USO EN CENTROS DE 
ESTETICA
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CLASE I. RIESGO BAJO
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CLASE IIA. RIESGO MODERADO
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CLASE IIB. RIESGO ALTO
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CLASE III. RIESGO MUY ALTO
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DISPOSITIVOS MÉDICOS DE USO EN 
ESTÉTICA
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TECNOLOGIA RIESGOS RIESGOS
TECNOLOGÍA 
BIOMÉDICA 

CONTROLADO

¿PUEDE SER 
USADO POR UNA 
ESTETICISTA Y/O 
COSMETÓLOGO?

Lámparas LED (luz visible no 
coherente) IIA NO SI

Tecnología AFT IIB SI NO

Tecnología IPL IIB SI NO

Rayos Ultravioleta (UVA-UVB-UVC) IIB SI NO

Tecnología Láser IIB SI NO

Rayos Infarrojos IIA NO SI

EMISIÓN DE ENERGÍA LUMÍNICA
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TECNOLOGÍA DE ACCIÓN MECÁNICA
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EMISIÓN DE ONDAS ELECTROMAGNÉTICAS
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EMISIÓN POR IRRIGACIÓN
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ANEXO TECNICO RESOLUCION 3924 DE 2005

EMISIÓN POR 
OXIGENACIÓN
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ANEXO TECNICO RESOLUCION 3924 DE 2005

EMISIÓN POR 
ULTRASONIDO
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ANEXO TECNICO RESOLUCION 3924 DE 2005

EMISIÓN POR 
CORRIENTES
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ANEXO TECNICO RESOLUCION 3924 DE 2005

TECNOLOGÍA POR PRESIÓN
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ANEXO TECNICO RESOLUCION 3924 DE 2005

EMISIÓN DE ENERGÍA TÉRMICA



SGN-C048-F23

ANEXO TECNICO RESOLUCION 3924 DE 2005

EMISIÓN DE CAMPOS MAGNÉTICOS
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TECNOLOGIA RIESGOS RIESGOS
TECNOLOGÍA 
BIOMÉDICA 

CONTROLADO

¿PUEDE SER USADO 
POR UNA ESTETICISTA 
Y/O COSMETÓLOGO?

Lámparas LED (luz visible no coherente) IIA NO SI

Tecnología AFT IIB SI NO

Tecnología IPL IIB SI NO

Rayos Ultravioleta (UVA-UVB-UVC) IIB SI NO

Tecnología Láser IIB SI NO

Rayos Infarrojos IIA NO SI

Presión Positiva (Presoterapia) IIA NO SI

Presión Negativa Succion(vacumterapia/endermologia) IIA NO NO

Camaras Hiperbaricas
IIA(Miembros) / 

IIB (Cuerpo) SI NO

Diatermia por Microondas IIA NO SI

Diatermia por Alta Frecuencia (onda corta) IIA NO SI

Electroporacion / Electroporosis IIA NO SI

Termólisis IIA NO SI

Electrolisis IIA NO SI

Lontoforésis IIA NO SI

Electroforesis IIA NO SI

Estimulador Muscular IIA NO SI
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TECNOLOGIA RIESGOS RIESGOS
TECNOLOGÍA 
BIOMÉDICA 

CONTROLADO

¿PUEDE SER USADO POR 
UNA ESTETICISTA Y/O 

COSMETÓLOGO?

Electro Acupuntura IIA NO NO

Electrolipólisis IIA NO NO

Celulipólisis IIA NO NO

Electrorridólisis IIA NO NO

Ultrasonido de 1 Mhz IIA NO SI

Ultrasonido de 3 Mhz IIA NO SI

Cavitación IIA NO NO

Masajeador Mecanico I NO SI

Generador de Campos Magnéticos IIA NO SI

Irrigación con Ozono (Ozonoterapia) IIA NO SI

Irrigación con Oxigéno (Oxigenoterapia) IIA NO SI

Irrigación con Gases Frios (Crioterapia) IIA NO SI

Dióxido de Carbono (Carboxiterapia-Subdermica) IIA NO NO

Irrigación con Vapor I NO SI

Inmersion en Agua I NO SI

Irrigación con Sustancias Cosméticas IIA NO SI

Pistolas de Mesoterapia IIB NO NO

Microdermabrasión IIA NO NO

Dermabrasión IIA NO NO

Brossage IIA NO SI
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FACTORES CONTRIBUTIVOS DE VENTOS ADVERSOS
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